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During the COVID-19 pandemic, nurses were overwhelmed to deal with sick patients and 
patients who were positively affected by the COVID-19 virus. Especially in sick patients with 
infusion needs in COVID-19 positive patients, which is not controlled due to the large 
number of patients. Along with that, the need for technology is needed in the medical world. 
With extensive hospital conditions, large patient numbers and limited medical personnel and 
the demands of good patient care are always a problem in every hospital. To solve the 
problem can be solved by creating a system of control and monitoring in real time by nurses 
without having to do a check manually. The system uses Arduino Uno microcontroller and 
Node MCU ESP 8266 with photodiode and photogate sensor, 2.4" LCD as control display, 
Blynk as mobile application to controlling and monitoring, servo motor as infusion hose 
suppressor. The system provides information through display controls and blynk 
applications. The information obtained is the volume of infusions, the percentage of 
infusions, the rate of infusion, the regulation of doses through the servo motor as well as 
warnings if the infusion will run out and if the blood rises to the infusion hose.  
 





Pada tahun 2019 akhir, masyarakat 
Indonesia dan dunia dikejutkan dengan 
munculnya wabah virus jenis baru (Novel 
Corona Virus atau nCoV), atau dikenal 
juga sebagai COVID-19 (coronavirus 
disease the was discovered in 2019) [1]. 
Jika dilihat dari CFR (Case Fatality Rate) 
pada tingkat kematian akibat virus, CRF 
Covid-19 mencapai 2% lebih rendah 
dibanding dengan CRF SARS yang 
mencapai 10%. Walaupun CRF Covid-19 
lebih rendah namun kasusnya 
berkembang pesat, terhitung tanggal 11 
Februari 2020 terdapat 44.885 kasus 
terinfeksi virus dan jumlah korban yang 
meninggal mencapai 1.114 orang, 2 
diantaranya terjadi di Asia [2]. 
Terkait perkembangan virus corona 
yang sangat pesat tersebut, pemerintah 
membuat kebijakan social distancing 
sebagai langkah awal pencegahan 
penularan virus. Pemerintah menyadari 
bahwa penularan dari virus COVID-19 ini 
bersifat droplet percikan kecil yang keluar 
ketika batuk dan bersin pada orang atau 
penderita yang sakit di saluran pernapasan. 
[3].  
COVID-19 sangat berdampak 
besar pada ruang lingkup rumah sakit, 
dimana terdapat banyak sekali pasien 
dengan jumlah perawat yang sangat 
sedikit. Para perawat sangat kewalahan 
dalam penanganan pasien-pasien yang 
sakit dan pasien-pasien yang positif 
terjangkit virus COVID-19. Terutama 
pada pasien dengan kebutuhan infus pada 
pasien-pasien positif COVID-19, yang 
tidak terkontrol karena jumlah pasien 
yang sangat banyak. Terkait pada 
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permasalahan itu, maka di dunia medis 
sangat dibutuhkan teknologi baru.  
Penggunaan infus dalam dunia 
kedokteran mencapai 90%. Kebutuhan 
infus digunakan untuk memberikan 
pengobatan melalui cairan yang 
disuntikkan ke dalam tubuh. [4]. 
Pemakaian infus difungsikan untuk 
memberikan cairan secara berkala kepada 
pasien yang mengalami kekurangan 
cairan atau nutrisi berat. Salah dalam 
pemberian dosis infus sangat berbahaya 
bagi pasien [5]. Hingga kini penggunaan 
infus di beberapa rumah sakit masih 
menggunakan metode manual, sehingga 
banyak kesalahan yang ditimbulkan. 
Sebanyak 47% efek samping yang 
ditimbulkan akibat kesalahan pemberian 
dosis infus pada pasien [6]. 
Dalam penelitian sebelumnya 
dengan judul penelitian Prototype 
Sederhana Alat Monitoring Aliran Darah 
Naik ke Selang Infus, diperoleh 
kesimpulan bahwa alat yang dibuat 
tersebut bisa membaca kondisi cairan 
infus dengan rata-rata waktu deteksi yaitu 
0,77 detik saat darah naik menuju selang  
infus [7]. Peneletian serupa juga pernah 
dilakukan pada penelitian Rancang 
bangun alat untuk mengendalikan debit 
tetesan infus secara otomatis dan 
didapatkan  hasil bahwa motor servo yang 
digunakan kurang kuat pada saat menekan 
selang infus, sehingga penempatan selang 
harus ditekuk[8]. Penelitian yang serupa 
lagi pernah dilakukan oleh Alyah 
Risnawaty, 2017 dengan penelitiannya 
tentang pembuatan alat deteksi tetesan 
infus melalui sms dengan menggunakan 
Arduino dan modul GSM SIM800L, 
disimpulkan bahwa waktu yang 
dibutuhkan untuk mengirimkan pesan ke 
perawat adalah 8 detik menggunakan 
SIM800L gsm modul dengan persentase 
kesalahan 3% [9]. 
Berdasarkan dari hasil penelitian 
tersebut dan keadaan di masa pandemi 
COVID-19 ini, dimana pemerintah 
mengeluarkan kebijakan social 
distancing untuk menghindari penularan 
virus COVID-19, maka penulis mencoba 
membuat suatu sistem pemantauan dan 
pengendalian cairan infus, yang 
ditampilkan pada display kontrol dan 
dapat dikontrol melalui aplikasi blynk. 
Sehingga dengan alat ini memudahkan 
perawat dalam mengontrol kebutuhan 
cairan infus dalam menangani pasien 
posistif COVID-19. Dalam sistem ini 
akan menggabungkan ketiga penelitian 
diatas dan menambahkan sistem kontrol 
melalui display kontrol dan aplikasi 
mobile, dimana penelitian ini belum 
pernah dilakukan sebelumnya. 
 
II. KAJIAN PUSTAKA 
2.1. Sistem 
Sistem merupakan sekumpulan 
elemen atau komponen yang terintegrasi 
untuk tercapainya suatu tujuan atau target. 
“A group of integrated components or 
elements to achieve a target, called a 
system.” [10]. ”Sistem berarti 
sekumpulan dari suatu elemen atau 
kelompok yang bergantung satu sama lain 
dengan susunan yang teratur untuk 
mencapai target” [11]. Terdapat dua 
pendekatan pada sistem yaitu pendekatan 
sistem yang mengacu pada tahap-tahap 
dan pada elemen atau komponennya [12]. 
2.2. Monitoring atau pemantauan 
Monitoring atau pemantauan 
diartikan sebagai suatu kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, pelaporan, 
peninjauan ulang serta tindakan atas suatu 
informasi proses yang sedang 
diimplementasikan. Monitoring atau 
pemantauan mempunyai dua nilai fungsi 
yang saling berkaitan, yaitu performance 
monitoring dan compliance monitoring 
[13]. Monitoring atau pemantauan 
dilakukan pada saat proses berlangsung, 
tingkat kajian sistem monitoring atau 
pemantauan mengacu pada setiap 
kegiatan dalam satu bagian [14]. Alat 
bantu yang banyak digunakan untuk 
pelaksanaan sistem monitoring atau 
pemantauan, diantaranya observasi, 
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dokumentsi, dan aplikasi secara visual 
[15]. 
2.3. Kendali atau pengendalian 
Sistem kendali terbagi dari sub-
sistem dan proses yang dikumpulkan 
untuk mendapatkan suatu keluaran dan 
kinerja yang dikehendaki dari masukan 
yang diberikan [16].  
Gambar 1 Gambar Sistem Kendali [16]. 
Sistem kendali dan pengaturan 
harus memiliki empat komponen utama 
yaitu proses, sistem pengukuran, 
kontroller dan actuator [17]. 
Gambar 2 Skema sistem kontrol [17]. 
 
2.4. Terapi Intravena (Infus) 
Terapi intravena (infus) adalah cara 
yang cepat untuk pemberian cairan dan 
obat di seluruh badan karena 
menggunakan saluran kardiovaskular 
[18]. Intravena terdiri dari botol infus, 
drip chamber, selang dan roller penjepit 
[19]. Terapi intravena atau infus 
(Intravenous Fluide Infusion) dilakukan  
dengan cara menyuntikkan jarum 
ke pembuluh vena yang berguna sebagai 
peggantikan zat-zat makanan yang hilang 
atau cairan tubuh [20]. Secara umum 
kondisi pasien yang memerlukan cairan 
infus adalah trauma abdomen berat, 
pendarahan, head stroke, patah tulang 
panggul dan paha, luka bakar meluas, 
demam dan diare, semu trauma kepala, 
tulang punggung dan dada [21]. 
Pengkajian kebutuhan elektrolit dan 
cairan jika dilihat dari aspek biologis 
terbagi menjadi enam yaitu umur, jenis 
kelamin, berat badan, tanda vital, riwayat 
kesehatan, pemeriksaan fisik [22]. Faktor 
yang mempengaruhi persentase cairan 
tubuh antara lain, faktor umur, jenis 
kelamin dan lemak yang terdapat dalam 
tubuh [23]. 
Gambar 3 kebutuhan air ditinjau dari 
umur dan berat badan  
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Cara menghitung tetesan infus per menit yaitu dengan menggunakan sebagai berikut: 
Anak 
Tetesan / menit = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑥  𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑡𝑒𝑠
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛  (𝑗𝑎𝑚)𝑥 60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 
Dewasa 
Tetesan / menit = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑥  𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑡𝑒𝑠
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛  (𝑗𝑎𝑚)𝑥 60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 
Faktor tetes: 
Untuk anak (mikro) = 60 tetes/menit 
Untuk dewasa (makro) = 20 tetes/menit  
Gambar 5 Rumus hitung tetesan per menit [24] 
2.5. Arduino IDE 
Arduino IDE adalah aplikasi 
pemrograman yang dibuat dengan bahasa 
pemrograman jenis JAVA. Arduino IDE 
dilengkapi juga sebuah library C / C++ 
yang digunakan untuk membuat perintah 
input dan menjalankan output [25]. 
Gambar 6 Tampilan Arduino IDE [26] 
2.6. Bahasa Pemrograman 
Pada dunia pemrograman terdapat 
beberapa bahasa pemrograman 
diantaranya, bahasa C, bahasa C++, 
bahasa Pascal, dan bahasa BASIC. Bahasa 
pemrograman terbagi atas dua jenis, yaitu 
bahasa jenis tingkat tinggi atau (high-level 
language) dan bahasa jenis tingkat rendah 
atau (low-level language) [27]. Hingga 
kini, bahasa C++ sudah berevolusi 
melalui proses standarisasi oleh ANSI dan 
oleh ISO, dengan tambahan fitur baru 
yang belum didukung oleh C++ 
sebelumnya. Bahasa C++ bisa  digunakan 
untuk pemrograman yang diorientasikan 
pada objek, yang disebut dengan OOP 
(Object Oriented Programming) [28] 
2.7. Arduino Uno 
Arduino Uno adalah perangkat atau 
modul mikrokontroler yang dibekali 
dengan IC ATMEGA328P dan versi 
paling akhir yang dibuat adalah 
mikrokontroler Arduino Uno R3. 
Gambar 7 Arduino Uno R3 [29]. 
2.8. NodeMCU 
NodeMCU adalah open source 
platform IoT yang memakai bahasa 
pemrograman Lua berguna membuat 
produk atau benda IoT atau bisa juga 
menggunakan software Arduino IDE. 
NodeMCU memiliki ukuran board 
dengan panjang 4.83 cm, untuk lebar 2.54 
cm dan berat 7 gram. NodeMCU 
dilengkapi dengan fitur Wi-Fi yang 
dimana firmware Nya bersifat open 
source. Wireless Fidelity atau Wi-Fi 
adalah perangkat yang digunakan untuk 
WLAN atau komunikasi jaringan local 
tanpa kabel sesuai spesifikasi IEEE 
802.11 [30]. Hotspot adalah media 
penghubung jaringan internet tidak 
menggunakan kabel dengan standar 
WLAN, tetapi masih diperlukan 
perangkat lain seperti, 
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Laptop/Notebook/PDA yang mempunyai 
fasilitas WLAN [31]. 
Gambar 8 Data sheet NodeMCU 
2.9. Sensor Tetes 
Sensor tetes infus yang dipakai 
adalah sebuah rangkaian yang tebentuk 
dari sensor photodiode dan LED (Light 
Emitting Diode) infrared. Sensor 
photodiode adalah jenis diode yang 
memiliki resistansi berubah-ubah 
tergantung pada besar intensitas cahaya 
saat mengenainya. Receiver infrared 
merupakan komponen yang mengubah 
cahaya menjadi pulsa sinyal listrik [32]. 
Gambar 9 Rangkaian photodiode [33]. 
2.10. Sensor Photogate 
Sensor photogate atau yang paling 
umum disebut juga LM393 IR Module 
adalah sebuah modul yang terdiri dua 
komponen utama yaitu, IR LED (Infrared 
Receiver Light Emitting Diode) dan 
satunya lagi adalah phototransistor. 
Ketika signal yang dikirimkan IR LED 
kepada Phototransistor terpotong atau 
terhalang, maka pin pada D0 akan 
memberikan sinyal 1. 
Gambar 10 Rangkaian photogate  
Pada skema rangkaian tersebut 
terlihat bahwa D0 akan terdeteksi 0 (low) 
jika diantara IR LED dan phototransistor 
tidak terdapat penghalang dan sebaliknya 
D0 akan mengeluarkan sinyal 1 (high), 
jika IR LED dan phototransistor 
terhalangi [34]. 
2.11. LCD 2.4” 
Merupakan modul layar yang 
memiliki ukuran piksel 240x320 dan 
terbuat dari 4 buah LED putih yang 
disebut bright backlight. Dimana warna 
dasarnya adalah RGB (Red Green Blue). 
Modul ini juga sudah terdapat fitur layar 
sentuh (touchscreen). 
Gambar 11 LCD TFT 2.4" 
2.12. Motor Servo 
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Motor servo merupakan komponen 
elektronika yang berbentuk motor yang 
mempunyai system feedback untuk 
memberikan informasi posisi putaran 
motor secara actual yang akan diteruskan 
oleh rangkaian control mikrokontroler. 
Motor servo pada umumnya sering 
digunakan sebagai actuator. Komponen 
penyusun motor servo diantaranya adalah 
motor DC, susunan gear rasio, controller 
servo dan potensiometer. Berikut gambar 
di motor servo [35]. 
Gambar 12 Motor Servo 
2.13. Aplikasi Blynk 
Blynk adalah sebuah platform pada 
aplikasi OS Mobile (Android dan iOS) 
yang digunakan untuk menghubungkan 
mikrokontroler dengan OS mobile melalui 
hotspot agar mikrokontroler bisa bekerja 
secara IoT (dapat dikendalikan dari mana 
saja tanpa menggunakan kabel). Blynk 
dibuat oleh Pasha Baiborodin di tahun 
2015, dan diterbitkan pertama kali pada 
situs www.kickstarter.com yang sukses di 
pasaran [36]. 
 
Gambar 13 Arsitektur blynk 
 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Metode Perancangan 
Pada pembuatan rancang bangun 
sistem pemantauan dan pengendalian 
cairan infus melalui display kontrol dan 
aplikasi mobile, metode perancangan 
yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu, 
metode perancangan hardware dan 
metode perancangan software. Berikut 
diagram alir pada prosedur perancangan 
alat ini: 
Gambar 14 Diagram Alir Penelitian 
3.1.1.Study Literature 
Mengumpulkan informasi dan data 
yang didapat dari buku, internet dan tiga 
jurnal rujukan. Tiga jurnal rujukan ini 
diantaranya, (1) “Prototype Sederhana 
Alat Monitoring Aliran Darah Naik ke 
Selang Infus” /2019. Pada alat yang 
dirancang hanya mendeteksi darah yang 
naik menuju selang infus. (2) Rancang 
bangun alat untuk mengendalikan debit 
tetesan infus/2015. Pada alat ini perangkat 
hanya berfungsi sebagai pengendali 
tetesan infus. (3) Pembuatan alat deteksi 
tetesan infus melalui sms dengan 
menggunakan Arduino dan modul GSM 
SIM800L/2017. Pada alat ini hanya bisa 
mendeteksi volume infus.  
 




3.1.2.1. Diagram Blok Rangkaian 
Gambar 15 Diagram blok rangkaian 
 
3.1.2.2. Wiring Rangkaian 
Gambar 16 Wiring Rangkaian 
3.1.2.3. Diagram Alir Rangkaian 
  
Gambar 17 Diagram alir Arduino Uno 
Gambar 18 Diagram alir NodeMCU 
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3.1.2.4. Housing sensor photodidode 
(Sensor tetes infus) 
Gambar 19 Desain Housing photodiode 
3.1.2.5. Box LCD TFT 2.4” 
Gambar 20 Desain  Box Display 
Kontrol 
3.1.2.6. Housing Motor Servo 
(Pengatur laju tetes infus) 
Gambar 21 Desain Housing Pengatur 
Laju Tetes Infus 
3.1.2.7. Housing Photogate (Sensor 
deteksi darah naik) 
Gambar 22 Desain Housing photogate 
3.1.3. Pembuatan Hardware 
3.1.3.1. Housing photodiode (sensor 
tetes infus) 
Gambar 23 Housing photodiode 
3.1.3.2. Box Display Kontrol 
Gambar 24 Box display kontrol 
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3.1.3.3. Housing Motor Servo 
Gambar 25 Housing motor servo 
3.1.3.4. Housing Photogate (sensor 
deteksi darah)  
 
Gambar 26 Housing photogate 
3.1.3.5. Perakitan alat 
Gambar 27 Alat secara keseluruhan 
 
 
3.1.4. Pembuatan Program 
Setelah proses pembuatan 
hardware sudah selesai, maka langkah 
selanjutnya adalah pembuatan software. 
Pembuatan program pada penelitian ini 
terdapat dua proses yaitu: (1) Pembuatan 
program untuk Arduino (2) Pembuatan 
program untuk NodeMCU. Pembuatan 
program dikerjakan menggunakan 
aplikasi Arduino IDE. Untuk program 
atau pembuatan widget aplikasi Blynk 
dibuat di aplikasi Blynk yang sudah 
diinstal di handphone. 
Gambar 28 Widget Blynk 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Pengujian Sistem 
4.1.1. Pengujian waktu deteksi tetesan 
infus 





Waktu deteksi (s) 




1 1 0,35 0,53 
2 2 0,3 0,58 
3 3 0,29 0,7 
4 4 0,27 0,47 
5 5 0,31 0,51 
Rata-rata 0,30 0,56 
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Gambar 29 Grafik pengujian waktu 
deteksi tetesan infus 
4.1.2. Pengujian jumlah tetesan infus 
terhadap volume dan percent 
Tabel 2 Pengujian jumlah tetesan infus 
terhadap volume dan percent 
Gambar 30 Grafik tetesan infus 
terhadap volume 
Gambar 31 Grafik tetesan infus 
terhadap percent 
4.1.3. Pengujian error rating volume 
infus berdasarkan rate 100 
ml/jam 
Tabel 3 Pengujian error rating volume 
infus dengan rate 100 ml/jam 
Gambar 32 Grafik error rating volume 
infus dengan rate 100 ml/jam 
4.1.4. Pengujian waktu deteksi darah 
naik selang infus 
Tabel 4 Pengujian waktu deteksi darah 
naik selang infus 
Gambar 33 Pengujian waktu deteksi 
darah naik selang infus 
4.1.5. Pengujian waktu deteksi infus 
10%-1%(ALARM) 
























1 10  0,5  0,5  0,5  99,9  99,9  99,9 
2 20 1  1  1   99,8  99,8  99,8 
3 30  1,5  1,5  1,5  99,7  99,7  99,7 
4 40  2  2  2  99,6  99,6  99,6 
5 50  2,5  2,5  2,5  99,5  99,5  99,5 
6 60  3  3  3  99,4  99,4  99,4 
7 70  3,5  3,5  3,5  99,3  99,3  99,3 
8 80  4  4  4  99,2  99,2  99,2 
9 90  4,5  4,5  4,5  99,1  99,1  99,1 







Percobaan 1 0,53 1,2 0,67 
Percobaan 2 0,31 0,83 0,52 
Percobaan 3 0,29 0,92 0,63 
Percobaan 4 0,4 1,01 0,61 
Percobaan 5 0,57 1,23 0,66 




Display Kontrol Blynk Selisih 
Percobaan 1 0,37 0,88 0,51 
Percobaan 2 0,46 0,97 0,51 
Percobaan 3 0,41 1,03 0,62 
Percobaan 4 0,53 1,21 0,68 
Percobaan 5 0,34 0,89 0,55 
Rata-rata  0,42 1,00 0,57 
 
No 









1 0 500 500 500 0,00% 
2 1 399,1 399,1 400 0,22% 
3 2 299,3 299,3 300 0,23% 
4 3 199,5 199,5 200 0,25% 
5 4 99,8 99,8 100 0,20% 
Rata-rata 0,18% 
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Gambar 34 Grafik waktu deteksi 
ALARM 
4.1.6. Pengujian waktu deteksi infus 
0% (EMPTY) 
Tabel 6 Pengujian waktu deteksi 
EMPTY 
Gambar 35 Grafik waktu deteksi 
EMPTY 
4.1.7. Pengujian error rate function 
test alat 
Tabel 7 Pengujian error rate function test 
alat 
V. KESIMPULAN 
Kesimpulan yang bisa diberikan 
pada skripsi ini, berdasarkan dari hasil 
penelitian yang didapat, diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Alat ini sangat membantu perawat 
pada masa pandemic covid-19 saat ini 
karena dapat memantau dan 
mengontrol cairan infus ketika 
perawat berada di dalam ruangan 
maupun ketika di luar ruangan. 
2. Data percent, rate, volume dan time 
pada display kontrol dan blynk adalah 
sesuai atau sama. 
3. Hitungan tetesan adalah 20 tetes sama 
dengan 1 ml, karena menggunakan 
infus set makro. 
4. Rata-rata waktu yang dibutuhkan 
display kontrol untuk mendeteksi 
darah naik adalah 0,42 detik, lebih 
cepat 0,35 detik dari penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Msy 
Hartina Ulfa, Sigit Purwanto, 
Hikayati/2019 yang menghasilkan 
rata-rata waktu 0,77 detik. 
5. Rata-rata waktu yang dibutuhkan 
untuk mendeteksi tetesan infus adalah 
0,30 detik pada display kontrol dan 
0,56 detik pada aplikasi Blynk. Waktu 
deteksi tetesan pada penelitian ini 
lebih cepat dibanding dengan 
penelitian sebelumnya yaitu 8 detik 
untuk mengirimkan data tetesan 
melalui SMS oleh Risnawaty 
Alyah/2017. 
6. Penggunaan motor servo MG995 
dengan stall torque 10 kgf.cm sebagai 
penekan selang infus lebih stabil dan 
lebih kokoh dengan penempatan 
selang infus lurus tanpa ditekuk lebih 
unggul dari penelitian yang 
sebelumnya yang dilakukan oleh 
Galang Prihadi Mahardika, Mutiara 
Herawati/2015, dimana penempatan 
selang infus yang harus ditekuk serta 
stall torque kurang kokoh dan tidak 
stabil. 
7. Rata-rata error rate pada pengujian 
volume infus dengan laju tetes 100 
ml/jam adalah 0,18%. 
8. Rata-rata waktu yang dibutuhkan 
untuk mendeteksi ALARM atau cairan 






Percobaan 1 0,52 1,02 0,5 
Percobaan 2 0,41 0,96 0,55 
Percobaan 3 0,38 0,87 0,49 
Percobaan 4 0,5 1,07 0,57 
Percobaan 5 0,42 0,92 0,5 
Rata-rata  0,45 0,97 0,52 
 


































box LCD  
1:00 Baik - - 
27-Feb-21 24:00 Baik - - 0% 
28-Feb-21 24:00 Baik - - 0% 
















19:00 Baik - - 
3-Feb-21 24:00 Baik - - 0% 
4-Feb-21 24:00 Baik - - 0% 
Rata-rata 0,54% 
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adalah 0,42 detik, 1,00 detik pada 
aplikasi Blynk dan rata-rata selisih 
waktu deteksi display kontrol dengan 
Blynk adalah 0,57 detik. 
9. Rata-rata waktu yang dibutuhkan 
untuk mendeteksi EMPTY atau cairan 
infus 0% pada display kontrol adalah 
0,45 detik, 0,97 detik pada aplikasi 
Blynk dan rata-rata selisih waktu 
deteksi display kontrol dengan Blynk 
adalah 0,52 detik. 
10. Rata-rata error rate pada pengujian 
function test alat selama 7 hari adalah 
0,54%. 
Saran yang bisa dilakukan untuk 
mengembangkan alat ini diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Perlu ditambahkan fitur atau fasilitas 
pemilihan infus set otomatis. 
2. Perlu dikembangkan lagi pada 
penambahan data storage. 
3. Perlu ditambahkan battery backup. 
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